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Instructions

ENGLISH

DermLite DL1oo Pocket Epiluminescence Microscopy Device

CAUTION: Prior to using the DermlLite, read these instructions and keep them in a safe
place for future reference.

CAUTION: United States Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a
physician.

CAUTION: The DermLite is designed for external examination only.

Introduction

The DermlLite is a pocket epiluminescence
microscopy (PELM) device designed to view skin
lesions with high magnification and clarity.

White LED lighting technology combined with a
10x Hastings Triplet lens provides for ideal skin
microscopy. The LED daylight-type light is linearly
polarized, and a second polarizing lens is aligned
to cancel the reflected light from the skin. A high
quality, three-element lens with 10x magnification,
superb color correction, and reduced image
distortion is used to image the skin.

Directions for Use (Fig. 1-2)

CAUTION: Do not look directly into the bright
LED Light. Patients must close their eyes during
facial examinations.

Hold the DermlLite so that the LEDs are aimed in
the direction of the lesion to be examined. Place
the DermLite approximately 1/2" (~12mm) from
the skin (Fig. 1). If necessary, use your fingers
to maintain optimum spacing. Press the power
switch (Fig. 2) at the side of the unit to activate
the LEDs. If you are right-handed, use your thumb
to activate the button and hold it down as long
as you need light. If you are left-handed, use
your forefinger to activate the power button.

Look through the lens with your eye placed 1/2"(
~12mm) to 1" (~25mm) above the DermlLite (Fig.
1). Move the DermLite closer or further away from
the lesion to obtain the desired image focus.

Replacing the Battery (3)

The long-life 6V Lithium battery provides up to
8 hours of continuous operation, or enough power
for imaging approximately 1200 lesions at 30
seconds per examination.

To change the battery (Fig. 3), squeeze the cap
by its sides and remove it and the battery. Insert
a new battery of the same type with the contacts
facing forward. Replace the battery cap securely
on the device.

The DermlLite uses a 2CR5 Lithium Battery, which
may be purchased from camera stores and other
retailers. You may also purchase batteries from
3Gen at low prices (see enclosed order card).

Troubleshooting

Please check our website (www.DermLite.com)
for the most current troubleshooting information.

If you need to return the DermLite to 3Gen for
servicing, please call 3Gen prior to returning the
device, and a unique Return Merchandise Number
(RMA) will be issued to you.

No Light
Replace the battery with a new, unused battery
and check again. If the condition persists, send

the unit to 3Gen for evaluation and/or repair.

Weak Lighting

Replace the battery with a new battery (you have
approximately 30 minutes of battery life before the
unit will not function.)

Light Flickers

Remove the battery and check its metal contacts
for dirt or dust. Wipe off any dust and reinsert the
battery. If there are signs of corrosion, discard the
battery and replace it with a new battery. Should
you still encounter flickering, return the DermLite
to 3Gen for evaluation and/or repair.

LED Fails

The LEDs used in the DermlLite are designed to last
over 100,000 hours. If any of the eight LEDs fail,
return the DermlLite to 3Gen for repair.

Care and Maintenance

The DermlLite is designed for trouble-free operation.
There are no adjustments to be made nor is any
special servicing required. Never attempt to open
the device for any reason.

Cleaning and Sterilization

The DermLite body may be cleaned or disinfected
by wiping it with Isopropyl alcohol (70% vol.). Do
not use alcohol or disinfectants in the optical areas
of the unit. Do not use abrasive material on any
part of the equipment or immerse the device in
liquid. Do not autoclave.

Cleaning the Lens and the Polarizers

The lens and the polarizing filters should be treated
as high quality photographic equipment and should
be cleaned with standard lens cleaning equipment
and protected from harmful chemicals.

Specifications

The DermlLite features an optical microscope system
designed for superb clarity and glare-free vision.
DermLite components include:

o Eight 3mm White LEDs

¢ 10x Hastings Triplet Lens

e Linear Cross-Polarization Lenses

¢ 1300mAh/6 Volts, 2CR5 Lithium Battery
Warranty

5 years for parts and labor.

Symbol Explanation

Model Number

Serial Number

Attention, consult accompanying document
Manufacturer

Ec EC Representative (EU Only)

BREE

o M. Devices Group,
Marlborough House, Riding Street,
Southport, PR8 1EW, UK.

Tel: +44 1704 544 944 Fax: +44 1704 544 050

K Do not dispose as unsorted municipal waste

Vejledninger

DermLite DL1oo Dermatoskopi-Apparat | Lommeudgave

For DermLite tages i brug skal man lase disse vejledninger, og derefter gemme dem

Federal Law (USA) begranser salg af enheden til salg af, eller per anmodning fra, en

FORSIGTIG:

pa et sikkert sted for fremtidig reference.
FORSIGTIG:

®ge.
FORSIGTIG: DermLite er kun designet til ekstern undersggelse.
Vejledning

DermLite er et apparat i lommeudgave for
dermatoskopi, designet til at undersgge
hudlasioner under stor forstgrrelse og klarhed.
Den hvide LED-belysningsteknik, i kombination
med en 10 X Hastings Triplet linse, er ideel for
hudmikroskopi. LED-lyset - dagslys typen - er
lineaert polariseret, og en sekundeer
polariseringslinse er pa linje for at opfange det
reflekterede lys fra huden. Der bruges en tredelt
linse af hgj kvalitet, med 10 X forstgrrelse,
fortrinlig farvekorrektion og reduceret
billedforvrangning, til afbildning af huden.

Brugsvejledninger (Fig. 1-2)

FORSIGTIG: Kig ikke direkte ind i det steerke LED-
lys. Patienter skal lukke deres gjne ved
undersggelse af deres ansigt.

Hold DermlLite saledes at alle LEDs er rettet mod
laesionen der skal undersgges. Hold DermLite
ca. 12 mm fra huden (Fig. 1). Om ngdvendigt kan
man brugere fingeren for at opna den optimale
afstand. Tend pa tend-sluk knappen (Fig. 2) pa
siden af enheden for at aktivere LEDs. Hvis man
er hgjrehandet kan knappen trykkes med
tommelfingeren og holdes nede sa lnge man
behgver lyset. Hvis man er venstrehandet kan
man bruge pegefingeren til at trykke knappen.
Kig gennem linsen med gjet ca. 12 - 25 mm over
DermlLite (Fig. 1). For at opna det gnskede fokus
bevaeges DermLite Pro DP-R teettere pd eller
laengere veek fra laesionen.

Udskifte batteri (3)

6V litiumbatteriet, med lang levetid, giver op til
8 timers uafbrudt funktion eller nok energi til ca.
1200 undersggelser af lasioner, der hver varer
ca. 30 sekunder.

Batteriet udskiftes (Fig. 3) ved at trykke daekslet
pa siderne, treekke det af, og udtage batteriet.
Indsaet et nyt batteri af samme type med
kontaktfladerne vendt fremad. Sat batteridaekslet
tilbage pa enheden.

DermLite bruger et 2CRs5 litiumbatteri der kan
kgbes i kameraforretninger eller andre
detailhandlere. Man kan ogsa kgbe batterier fra
3Gen med lave priser (se vedlagt bestillingskort).

Fejlfinding

Check venligst pa vores webside
(www.DermLite.com) for de mest aktuelle
fejlfindingsoplysninger.

Hvis det er ngdvendigt at returnere DermlLite til
3Gen for service, bedes man venligst ringe til
3Gen fgrst for at fd et RMA-nummer.

Ingen lys

Udskift batteriet med et nyt, ubrugt batteri og
check igen. Hvis problemet vedvarer skal enheden
sendes til 3Gen for evaluering og/eller reparation.
Svagt lys

Udskift batteriet med et nyt batteri (man har ca.
30 minutter tilbage af batteriets liv fgr enheden
ikke fungerer leengere).

Lyset blinker

Tag batteriet ud og check om der sidder snavs eller
stgv pa metalkontaktfladerne. Aftgr stgv og snavs
og indsat batteriet igen. Hvis der er tegn pa rust
skal batteriet smides ud og erstattes med et nyt.
Hvis lyset stadig blinker skal DermLite returneres
til 3Gen for evaluering og/eller reparation.

LEDs svigter

De LEDs, der er brugt i DermlLite, er designet til at
holde til mere end 100.000 timer. Hvis et eller flere
af de otte LEDs svigter, skal man returnere DermLite
til 3Gen for reparation.

Pleje og vedligeholdelse

DermlLite er designet til fejlfri funktion. Apparatet
skal ikke justeres og har ikke behov for nogen
speciel service. Man ma aldrig, under nogen
omstaendigheder, forspge at abne apparatet.

Renggring og sterilisering

Selve DermLite kan renggres eller steriliseres ved
at aftgrre den med isopropylalkohol (70 % vol.).
Der ma ikke bruges alkohol eller desinfektionsmidler
i enhedens optiske omrade. Brug ikke skurrende
materiale pa nogen del af udstyret og dyb ikke
enheden i vaeske. Ma ikke autoklaveres.

Renggre linser og polarisatorer

Linse- og polarisatorfiltrene bgr handteres pa
samme made som fotografisk udstyr af hgj kvalitet,
og bgr renggres med standard renggringsudstyr
for linser, samt beskyttes mod skadelige kemikalier.

Specifikationer

DermlLite har et optisk mikroskopsystem, designet
for fortrinlig klarhed og optisk genkendelse uden
gensker. Komponenter i DermLite inkluderer:

e Otte 3 mm hvide LEDs

¢ 10 X Hastings Triplet linse

o Lineeer kryds-polariserings linser

¢ 1300 mAh/6 Volt, 2CRs litiumbatteri

Garanti
5 dr pa dele og arbejde.

DEUTSCH

Bedienungsanleitung

DermLite DL10oo Epilumeneszenz-Handdermatoskop

Achtung:  Vor Gebrauch des DermlLite lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfaltig durch und bewahren
Sie sie an einem sicheren Ort fiir spateren Gebrauch. .
Achtung: Die Gesetze der USA beschranken den Erwerb dieses Gerdtes ausschliesslich auf Arzte

sowie auf Anordnung eines Arztes.

Achtung: Das DermlLite ist nur fiir duBeren Gebrauch bestimmt.

Einfithrung

Das DermlLite ist ein Handdermatoskop-Gerat
(Pocket Epiluminescence Microscopy/PELM) zur
Betrachtung von Hautldsionen mit starker
Vergrof3erung und hoher Lichtstarke.

Weie Leuchtdiodentechnologie (LED) in
Verbindung mit einer 10-fach Hastings Triplet-
Linse sorgt fiir eine ideale Hautmikroskopie. Das
LED-Licht ist linear polarisiert und gekoppelt mit
einer zweiten Polarisationslinse zur Elimination
des von der Haut reflektierten Lichts.

Hohe Qualitat, Dreifach-Linse mit 10-facher
Vergroferung, hervorragende Farbkorrektur und
reduzierte Bildverzerrung erlauben eine exakte
Hautbetrachtung.

Gebrauchsanweisung (Fig. 1-2)

Achtung: Bitte auf keinen Fall direkt in das helle
LED-Licht schauen. Patienten miissen wéhrend
der Untersuchung des Gesichts die Augen
geschlossen halten.

Halten Sie das DermLite so, daR die LEDs auf die
zu untersuchende Hautldsion gerichtet sind.
Halten Sie das DermlLite ungefahr 1/2" (~12mm)
{iber die Hautoberflache (Fig.1). Falls n6tig mit
den Fingern die optimale Position fixieren.
Driicken Sie den Schalter (Fig.2) an der Seite des
Gerdtes zum Aktivieren der LEDs. Als
Rechtshdander mit dem Daumen den Schalter
wahrend der Untersuchung gedriickt halten, als
Linkshd@nder nehmen Sie den Zeigefinger.

Mit dem Auge schauen Sie durch die Linse im
Abstand von ca. 122mm bis 25mm(Fig.2). Bewegen
Sie das DermLite vor und zuriick, bis Sie den
optimalen Bildausschnitt von der Ldsion sehen.

Batteriewechsel (3)

Die langlebige 6V Lithium-Batterie hélt bis zu 8
Stunden bei ununterbrochenem Geratebetrieb,
bei normaler Untersuchungstechnik reicht der
Batteriestrom fiir etwa 1200 Untersuchungen von
jeweils 30 Sekunden Dauer.

Zum Batteriewechsel (Fig.3) driicken sie die
Verschlukappe seitlich und ziehen Sie diese
mitsamt der Batterie heraus. Legen Sie eine neue
Batterie mit den Kontakten nach vorn ein.
Befestigen Sie die VerschluRkappe wieder am
Gehduse bis es klickt.

Das DermLite benétigt eine Lithiumbatterie (Typ
2CRs), erhéltlich im u.a. Fotohandel. Sie kénnen
die Batterie auch direkt bei 3Gen oder bei Ihrem
GroBhandler beziehen.

Troubleshooting

Bitte besuchen Sie unsere Webseite
(www.DermLite.com) mit den Informationen iiber
die haufigsten Fehlerquellen.

Falls Sie das DermLite zur Reparatur einschicken
mdchten, rufen Sie 3Gen an, und Ihnen wird eine
Reparaturnummer zugeteilt.

Kein Licht

Legen Sie eine neue Batterie ein und priifen Sie
das Gerdt. Falls es nicht funktioniert, schicken Sie
das Gerdt zum Umtausch oder Reparatur an 3gen.

Zu schwaches Licht
Legen Sie eine neue Batterie ein. (Sie haben etwa
30 Minuten Batteriereserve).

Das Licht flackert

Priifen Sie die Batteriekontakte auf Schmutz oder
Staub, evtl. reinigen Sie die Kontakte. Bei
Korrosionsspuren legen Sie eine neue Batterie ein.
Falls die Lampe immer noch flackert, schicken Sie
das Gerdt an 3gen zum Austausch oder Reparatur.

LED-Ausfall

Die LEDs halten {iber 100.000 Stunden. Sollte eines
der 8 LEDs nicht leuchten, schicken Sie das Gerat
an 3gen zur Reparatur.

Pflege und Wartung

Das DermlLite ist fiir storungsfreien Betrieb
konstruiert. Besondere Einstellungen oder ein
spezieller Service sind nicht erforderlich.
Versuchen Sie bitte nicht das Gehduse zu 6ffnen.

Reinigung und Sterilisation

Das DermLite-Gehduse kann mit 70%igem
Isopropylalkohol gereinigt und desinfiziert werden.
Alkoholische Losungen oder Desinfektionsmittel
dirfen nicht an den optischen Geréteteilen
angewandt werden. Benutzen Sie keine aggressiven
Reiniger und legen Sie das Gerat nicht in
Fliissigkeiten. Nicht autoklavieren!

Reinigen der Linse und des Polarisationsfilters
Linse und Polarisationsfilter diirfen als hochwertige
fotografische Linsen ausschlieBlich mit Standard-
Linsenreiniger gereinigt werden und sind vor
chemischen Einfliissen zu schiitzen.

Technische Daten

Das DermlLite verfiigt iber ein hochwertiges
optisches Mikroskopiesystem zur brillanten
lichtstarken und reflexfreien Abbildung.

Die DermLite-Komponenten umfassen:

¢ acht 3mm weifSe Leuchtdioden (LED)

* 10x Hastings Triplet Linse

* 2 Lineare Polarisationslinsen

* 1300mAh/6 Volt Litiumbatterie, Typ 2CR5

Garantie
1 Jahr auf Ersatzteile und Reparaturkosten

wnx

EF  Modelnummer
N Serienummer

Fabrikant
e | EF-repraesentant (kun for EU)

EEE%
3] 3]

M. Devices Group,
Marlborough House, Riding Street,
Southport, PR8 1EW, UK.

Tel: +44 1704 544 944 Fax: +44 1704 544 050

Ma ikke smides ud som usorteret
== husholdningsaffald
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EC M. Devices Group,
Marlborough House, Riding Street,
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Tel: +44 1704 544 944 Fax: +44 1704 544 050

Nicht mit dem unsortierten Hausmiill
= entsorgen

Instrucciones

ESPANOL

Microscopio Epiluminiscente de Bolsillo Dermlite DL1oo

PRECAUCION:
. consultarlas posteriormente
PRECAUCION:

antes de utilizar el DermLite, lea estas instrucciones y guardelas en lugar seguro para

la legislacion federal de EEUU establece restricciones a la venta directa o indirecta de

este dispositivo por parte de un médico.

PRECAUCION:

Introduccién

El DermLite es un microscopio epiluminiscente
de bolsillo (PELM) disefiado para visualizar con
alto grado de aumento y claridad las lesiones
cutdneas.

Una tecnologia de iluminacién con LEDs blancos,
combinada con una lente triple de Hasting de 10
aumentos, permite la perfecta visualizacion
microscépica de la piel. La luz de LEDs semejante
a la luz del dia se polariza linealmente, y una
segunda lente polarizada se alinea para cancelar
la luz que se refleja desde la piel. Una lente de
tres elementos de alta calidad, con una magnifica
correccién del color y con reducida distorsion de
la imagen se aplica a la configuracion de la
imagen de la piel.

Instrucciones de uso (fig. 1-2)

PRECAUCION: no mire directamente a la luz
brillante del LED. Los pacientes deben cerrar los
ojos durante la exploracion facial.

Tome el DermLite de modo que los LEDs enfoquen
hacia la lesién que vamos a examinar. Coloque
el DermLite a aproximadamente _” (~12 mm) de
la piel (fig. 1). Si es necesario, utilice los dedos
para mantener el distanciamiento 6ptimo. Pulse
el botén de corriente (fig. 2) situado en el lateral
de la unidad para activar los LEDs. Si es usted
diestro, utilice el pulgar para activar el boton y
manténgalo pulsado todo el tiempo que necesite
luz. Si es usted zurdo, utilice el dedo indice para
activar el bot6n de corriente.

Mire por la lente poniendo el ojo a una distancia
de entre _” (~12 mm) y 1” (~25 mm) por encima
del DermLite (fig. 1). Mueva el DermLite Pro DP-
R acercandose y retirandose de la lesion para
obtener el enfoque de imagen deseado.

Reposicion de la pila (3)

La pila de litio de 6 V de larga duracion facilita
hasta 8 horas de funcionamiento continuado, lo
que equivale a una cantidad de energia suficiente
para dar las imagenes de aproximadamente 1200
lesiones a 30 segundos por cada exploracién.

Para cambiar la pila (fig. 3), apriete por sus lados
la tapa de la pila y retirela. Inserte una pila nueva
del mismo tipo con los contactos mirando hacia
delante. Vuelva a poner la tapa de la pila con
toda seguridad dentro del dispositivo.

El DermlLite utiliza una pila de litio 2CR5 que se
puede adquirir en tiendas de fotografia y otros
establecimientos. También puede comprar pilas
de 3Gen a bajo precio (vea la adjunta tarjeta de
pedido).

Resolucion de problemas
Le rogamos consulte nuestra pagina web

(www.DermLite.com) para obtener informacion
actualizada sobre resolucion de problemas.

el DermLite esta disefiado para exploracién externa (inicamente.

Si tiene que devolver a 3Gen el DermLite para que
sea revisado, le rogamos llame a 3Gen antes de
devolver el aparato, y le facilitaremos un niimero
exclusivo de devolucion del producto (RMA).

No hay luz

Cambie la pila por una nueva sin usar y compruebe
nuevamente. Si persiste esta situacion, envie la
unidad a 3Gen para su evaluacion y/o reparacion.

Luz atenuada

Sustituya la pila por una nueva (dispone usted de
unos 30 minutos de vida de la pila hasta que la
unidad deje de funcionar).

Luz parpadeante

Retire la pila y compruebe si los contactos metélicos
estan sucios o tienen polvo. Limpie el polvo que
puedan tener y vuelva a insertar la pila. Si hay
sefiales de corrosion, prescinda de la pila y
sustitdyala por una nueva. Si sigue parpadeando,
devuelva el DermLite a 3Gen para que se proceda
a su evaluacion y/o reparacion.

Fallo de LED

Los LEDs utilizados en el DermLite se han disefiado
para aguantar mas de 100.000 horas. Si falla alguno
de los ocho LEDs, devuelva el DermLite a 3Gen
para su reparacion.

Cuidado y mantenimiento

El DermlLite se ha disefiado para que funcione sin
averias. No hay que ajustarlo ni hay que someterlo
a revisiones especificas. Nunca intente abrir el
aparato por ninguna razén.

Limpieza y esterilizacion

El cuerpo del DermlLite se puede limpiar o
desinfectar frotandolo con alcohol isopropilico (70
% vol.). No utilice alcohol o desinfectantes en las
zonas 6pticas de la unidad. No utilice materiales
abrasivos en ninguna pieza del equipo ni lo sumerja
en ningln liquido. No lo someta a autoclave.

Limpieza de la lente y de los polarizadores
Las lentes y los filtros polarizadores deben recibir
el tratamiento que corresponde a un equipo
fotografico de alta calidad y se deben limpiar con
un dispositivo estandar para limpieza de lentes,
protegiéndolos de productos quimicos nocivos.

Especificaciones

El DermLite presenta como caracteristica propia
un sistema innovador de microscopia optica,
disefiado para obtener una claridad extraordinaria
y una vision exenta de destellos. Los componentes
del DermLite son:

® ocho LEDs blancos de 3 mm

e una lente triple de Hasting de 10 aumentos
o lentes de polarizacion cruzada lineal

o pila de litio 2CR5 de 1300 mAh/6 voltios

Garantia
Cinco afios para piezas y mano de obra.

Simbolo  Explicacién
REF Ndmero de modelo
SN Namero de serie

Fabricante
ec| rep Representante EC (solo UE)
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Southport, PR8 1EW, UK.
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Instructions

FRANCAIS

Dispositif de Poche pour Microscopie a Epiluminescence DL10o de DermlLite

AVERTISSEMENT : Avant de mettre en ceuvre le dispositif DL1oo de Dermlite, veuillez bien lire
attentivement ces instructions et les conserver dans un endroit sdr pour pouvoir les

consulter ultérieurement.

AVERTISSEMENT : Conformément a la Loi Fédérale des Etats-Unis, la vente de ce dispositif est
réservée aux médecins ou devra se faire sur 'ordre d’'un médecin.
AVERTISSEMENT : L'usage du dispositif Dermlite est réservé uniquement aux examens externes.

Introduction

L'appareil DL1oo de DermlLite est un dispositif
de poche pour microscopie a épiluminescence
(PELM), sa conception permet d'examiner les
lésions cutanées sous un agrandissement élevé,
offrant une clarté surprenante.

La technologie d'éclairage par diodes
électroluminescentes blanches, alliée a un oculaire
de Hastings 10x, a lentilles triplet, est le garant
d'une microscopie idéale de la peau. La lumiére
du type lumiére du jour venant des diodes
électroluminescentes est polarisée linéairement,
une deuxiéme lentille de polarisation sera alignée
pour supprimer la lumiére réfléchie par la peau.
Pour l'imagerie cutanée, il est fait appel a des
lentilles d'un agrandissement 10x, a trois
éléments, offrant une magnifique correction
couleur et une distorsion de l'image réduite.

Mode d'emploi (lllustrations 1-2)

AVERTISSEMENT : Ne fixez jamais directement
la lumiére brillante, venant de la diode
électroluminescente. Les patients devront garder
les yeux fermés pendant les examens faciaux.

Tenez le dispositif de DermLite de maniére a ce
que les diodes électroluminescentes se dirigent
vers la lésion devant étre examinée. Placez le
dispositif DL1oo de DermlLite a environ 1/2"
(~12mm) de la peau (lllustration 1). Si cela s'avére
nécessaire, servez-vous de vos doigts pour garder
la meilleure distance possible. Enfoncez
l'interrupteur de réseau (lllustration 2) situé
latéralement sur l'unité, pour activer les diodes
électroluminescentes. Si vous étes droitier, utilisez
votre pouce pour activer l'interrupteur, et gardez
le appuyé tant que vous aurez besoin de lumiére.
Si vous étes gaucher, utilisez votre index pour
activer l'interrupteur.

Regardez a travers les lentilles, votre ceil se
trouvant de 1/2" (~12mm) a 1" (~25mm) au-
dessus du dispositif DLioo de DermlLite
(Illustration 1). Avancez ou éloignez de la lésion
le dispositif DL1oo de DermLite de maniére a
obtenir le foyer-image voulu.

Remplacer la batterie (3)
La batterie Lithium 6V, longue durée, assure le
fonctionnement ininterrompu pendant plus de 8
heures ou une alimentation suffisante pour imager
environ 1200 lésions (30 secondes par examen).
Pour changer la batterie (Illustration 3), pressez
latéralement le couvercle de batterie, puis enlevez-
le ainsi que la batterie. Insérez ensuite une
batterie entiérement chargée du méme type, les
contacts tournés vers |'avant. Refixez bien le
couvercle de batterie sur le dispositif.

Le dispositif DermLite fait appel a une batterie
Lithium 2CRs, que vous pourrez acheter dans
des magasins de photo ou chez d'autres
détaillants. Vous avez également la possibilité

Symbole Explication

F Numéro de modéle
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de commander ces batteries chez 3Gen a bas prix
(voir carte de commande incluse).

Diagnostic de pannes

Veuillez bien consulter notre site Web pour obtenir
les derniéres informations relatives au diagnostic
de pannes.

S'il vous faut renvoyer le dispositif DermLite au
service clientéle de 3Gen, veuillez bien téléphoner
a 3Gen avant de renvoyer |'appareil, vous recevrez
alors un numéro unique de retour de marchandise
(RMA).

Pas de lumiére

Remplacez la batterie par une nouvelle batterie,
non encore utilisée, puis contrdlez a nouveau. Si
cette situation persiste, envoyez |'unité a 3Gen
pour la faire évaluer et/ou réparer.

Eclairage trop faible

Remplacez la batterie par une nouvelle (vous avez
environ encore 30 minutes d'autonomie avant que
|'unité s'arréte de fonctionner.)

Clignotements de lumiére

Retirez la batterie et vérifiez ['absence d'impuretés
ou de poussiére sur les contacts métalliques.
Enlevez toutes traces de poussiére, puis réinsérez
la batterie. Si des signes de corrosion se présentent,
mettez la batterie au rebut et remplacez la par une
nouvelle. Si des phénoménes de clignotement
continuent a se manifester, renvoyez le dispositif
de DermLite a 3Gen pour le faire évaluer et/ou
réparer.

Défaillances des diodes électroluminescentes

Les diodes électroluminescentes mises en oeuvre
dans le dispositif DermLite, ont été congues pour
tenir plus de 100 ooo heures. Si l'une des huit
diodes électroluminescentes présente une
défaillance, veuillez bien contacter 3Gen pour la
faire réparer.

Entretien et maintenance

Le dispositif DermLite a été concu pour fonctionner
sans problémes. Vous n'aurez besoin de procéder
a aucun réglage ni d'effectuer des entretiens
spéciaux. N'essayez jamais d'ouvrir le dispositif
pour quelques raisons que ce soit.

Nettoyage et stérilisation
Le boitier du dispositif DermLite sera nettoyé ou
désinfecté en l'essuyant avec un chiffon imbibé
d'alcool isopropylique (70% Vol). N'utilisez pas
d'alcool ou de désinfectants pour nettoyer les
arties optiques de l'unité. L'usage d'abrasifs est
ortement deconseillé pour toutes les parties de
l'installation, ne plongez pas non plus le dispositif
dans un liquide. Ne le passez pas a l'autoclave.

Nettoyage des lentilles et des polariseurs

Les lentilles et les filtres polarisateurs doivent étre
traités comme tout dispositif photographique de
haute qualité, il faudra les nettoyer en utilisant les
Froduits standard de nettoizage pour lentilles, il
audra également veiller a [es mettre a l'abri des
produits chimiques dangereux.

Spécifications

La caractéristique principale du dispositif DermLite
est un systéme de microscopie optique dont la
conception permet une clarté superbe et une
visibilité antireflets. Les composants du dispositif
DermLite comprennent :

. Hl)lit diodes électroluminescentes blanches (3
mm

® Oculaire de Hastings 10x a lentilles Triplet

o Lentilles : Polarisation croisée linéaire

® 6 Volts 1300mAH, batterie Lithium 2CRg

Garantie N .
De 5 ans sur les piéces et la main-d'ceuvre.

Ne pas jeter en tant que déchet municipal
m NON trié



Odnyieq

YYXKEYH TZEMHX DERMLITE DL100 NA MIKPOZKOIMHXZH EMNI-XHMEIO®QTAYTEIAX

MPOZOXH: Mpwv xpnctuonotncsre tn ouokeur DermLite, Stapdote autéq Tig 0dnyieq
Kal KPatToTE TIG 0° €va aocparéq HEPOG yLa MEAAOVTLKT avagpopd.

MPOZOXH: H opoomovdiakr vopobegia twv HMA emitpénetl Tnv NWANCN TG OUCKEUNg
auTng pévov and ylatpd i petd and diarayn ytatpou.

MPOZOXH: H cuokeur DermLite eivalL oxedlacpévn anokAELOTIKA yla EEWTEPLKN Xprion.

Elwoaywyn

H ouokeur| DermlLite eivat pLa cuokeun TOEMNG
L0 MLKPOOKOTINGT ETIL-XNUELOPWTAUYELAG
PELM) oxedlaopgvn yla tnyv eE€taon

OEPUATIKWY AAAOLWDOEWY pE UPNAT HeYEBuVON

Kal EUKPIVELQ.

H texvoloyia Twv AEUKWV pwTodlédwy LED
ouvdUaoUEVN UE Evav pako Hastings Triplet
10x e§acpaAifouv ApLoTN PIKPOGKOTINGT TOU
O€ppatog. To pwg TUTIOU NUEPAG TWV
PwTodLedwv LED eivat ypapuikd MoAwuevo
KaL €vag deUTeEPOG PaKog TOAWONG eivat
E£UBUYPAUHLOUEVOG WOTE VA AKUPWVEL TO PWG
mou avtavakAdrtat and To dEpua . yla v
anelkévion Tou dEPUATOG XpnatpoToteitat
£€vag UPnAng moLdTNTag Pakog TPLWV
oTtolyelwv e peyebuvon 10x, aplotn dlopbwon
XPWHATOG KAl HELWHEVN TTIAPAUOPPWON
€lkévag.

Odnyieg xpriong (Ew. 1-2)

MPOZOXH: Mnv kottdlete amneubeiag oTo
£VTOVO pwG TwV pwTodLddwv LED. O
aoBeveig MPETMEL va KAE(vouv Ta PATLA TOUG
KaTA TNV £€TAOT TOU TIPOOWITIOU.

Kpatriote n ouokeun DermLite €toL woTe ot
pwtodiodot LED va kateubuvovtat mpog Tnv
eEeTalopevn ahAoiwon. TorobeTHOTE TN
ouokeun DermLite o anootaon nepimnou Y2
{vroa (~12 xtA.) ano 1o dppa (Eik. 1). Av
XPELAoTE(, XPNoLuomnomoTe Ta 0AKTUAQ 0ag
yla va dLatnpenoeTe In BEATIOTN anéoTaon.
Av elote deELOXELPAG, XPNOLUOTOOTE TOV
avTiXELPA YLa Va EVEPYOTIONOETE TOV
OLaKOTTN Kat TILECETE TOV OUVEXWS YyLa 6G0
dlaotnua xpelaleote pwg. Av gloTe
apLOTEPOXELPAG, XPNOLUOTIOOTE TOV OE(KTN
YLQ VA EVEPYOTIONOETE TOV JLAKOTITN.

Kottd&te p€oa anod tov gpako e 1o PAatL oag
TOTOBETNUEVO V2 Ewg 1 ivtoa (~12-25 XIA.)
ndvw ano tn cuokeur DermLite (Eik. 1).
Metakwvriote n ouokeur) DermLite
MANCLESTEPA 1) HakpUTEPa amo tnv alAoiwon
yla va emTUxeTe TNy embupntn eotiaon
€lkévag.

AvTikatdotaon pnatapiag (3)

H pnatapia ABiou 6V pakpdg dlapkeiag
eEaopalilel 8 wpeg ouvexoug Aettoupyiag 1
QPKETH EVEPYELA Yla TNV arelkovion 1200
nepitou aANowwoewv dapkeiag 30
SeutepoAEnTwy ava eEgtaon.

[Ma va aAA&EeTe v pnatapia (Ew.3), meote
TNV amno ta NMAdyla Tou KarakloU Tng Kat
APALPETTE TO KATAKL padi e Tnv pnatapia.
TonoBeTAOTE HLa TANPWG POPTLOUEVN
unatapia Tou WBiou TUTIOU HE TIG ETIAYPES va
KOLTACOUV TIPOG TA EUTIPOG.
EnavatomnofetnoTe To KamakL tTng prartapiag
WOTE va KAEWOWOEL PE ACPANELQ GTN CUOKEUN.

H ouokeur) DermLite xpnotporotel pa
unatapia Abiou 2CR5, Tou propel va
ayopaoTel and KATAOTAPATA PWTOYPAPKWY
10wV Kat AANa KaTaoTUATa ALaviKnig
nwAnong. Mropeite eniong va ayopdoete
unatapleg anod tnv 3Gen o€ XAUNAEG TIHEG.

ZUpBoAoENEeEynon

REF ApBu6g Movtehou
ApBuog Zelpag
Mpoooxn, ouppouleuTeite TO
OUVOJBEUTLKO E£YYPaAPO
Kataokeuaotnig

ﬂ Avtinpéowrog otnv EK (loxuetl pévo
yia v EK)

ﬂ M. Devices Group,
Marlborough House, Riding Street,
Southport, PR8 1EW, UK.
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(BAETE TNV E0WKAELOTN KAPTA TTapayyeAiag).
EniAuon nmpoPAnudatwv

a TIg Mo MPACPATEG TIANPOPOPIEG TXETIKA
pe TV eTtiAuon MPOBANUATWY, ETLOKEPTEITE
Vv WoTooeAida pag ()

Av TIPEMEL Va ETILOTPEYETE TN CUCKEUN
DermLite otn 3Gen yLa 0€pPLg, KAAETTE
npwta v 3Gen kat Ba cag dobel Evag
povadikog aptbuég Emotpopnig
Eumnopeupatog (RMA).

Aev undpyet pwg

AVTIKATAOTACTE TN pnatapia Pe pla vea,
aypnotuoro{ntn pratapia kat eAeyETe Eava.
Av 10 TIPOBANUA ETILHEVEL, ATIOOTEIAETE TN
povada otnv 3Gen yia eE€taon kau/n
eTLdLOpOwaon.

XapnAog pwTtiopog

AVTlKClTClOTI’]D'TE ™ pnatapia e pia véa
(exete mepirnou 30 Aemntd dlapkelag {wng g

knumpmq TP N povada oTapaTtnioeL va
ELTOUPYEL).

To pwg TpEpOTAICEL

Apa {)scrrs ™ pmnatapia kaw EAEYETE Tig
METAAAIKEG ETIAPEG TNG VLA BPWHLEG 1 GKOVN.
ZKOUTIOTE TN OKOVN KAl ETMAVATOTIOBETACTE
™ pnatapia. Av urndpyouv onueia SlaBpwong,
TETAETE TN Yratapla Kat avTlkataotiote
Vv he pia vea. Av To pwg ouvexioel va
TPEUOOPNVEL, ETAvagopTioTE TN Hratapia n
ETIKOWVWVAOTE pe Tnv 3Gen yla eKT{unomn Tou
TIPoPANHaTOG Kat/1 eTdLopBwon.

Aev Aettoupyouv ol pwtodiodol LED

Ot pwtodiodol LED mou xpnotpomolovvtat
o1n ouokeun DermLite eival oxedlaopgveg
yta va dtapkouv navw ard 100.000 wpeg. Av
karola anoé TIG oXTw pwTododoug LED nayet
va AELTOUPYEL, ETLKOVWVAOTE PE TV 3Gen
yla erdLopbwon.

®povTida Kat ouvtrenon

H ouokeur) DermLite PRO DP-R eivat
oXedLAoPEVN Yla anpdokomTn AetToupyia.
Aev xpelaletat kapia pubuion i kArolo
WLaitepo o€pPLG. Mnv TipooTiabrioeTe MoTE
va avol&ETe Tn ouoKeun yla kaveva Adyo.

Kabaplopog kat Attooteipwon

To owpa g ouckeung DermLite mpenet va
kaBapi(eTtal N va anoAupaivetal okoutifovtag
TO ME LOOTIPOTIUALKY) aAKOOAN (70% K.0.). Mnv
XPNOLUOTIOLE(TE AAKOOAN 1} ATIOAUMAVTIKA OTIG
OTITIKEG ETILPAVELEG TNG Hovadag. Mnv
Xpnotuomnoteite dlaBpwTikd UAKA o€ Kaveva
MEPOG TNG OUOKEUNG Kat pnv Bubilete
OUOKEUN o€ Uypd. Mnv amooTELPWVETE OE
QAUTOKAUOTO.

KaBapLopog Twv pakwv Kat Twv TOAWTWY
O @akog kat Ta piAtpa moéAwong Ba mpemet
va BewpouvTal WG UPNANG ToLdTNTag
PwToYPa®LlKd UALKOS Kal va kaBapilovtal ye
Ta KaBlepwHEVa UAKA KaBapLopoU pakwv
KaL va mpootatevovTtal ano emPBAaBeiq
XNULIKEG ouoieg.

Mpodiaypageg

H ouokeun) DermLite eival €va ouotnua
OTITIKNG MLKPOOKOTINGNG OXESLACHEVO yla
UYNAR EUKpivela Kal 6pacn arallaypevn ano
avtavakAaoelg. Ta eEapTriHaTa TNG CUOKEUNG
DermLite meptAappavouv:

AekagtL Aeukeg pwtodlodoug LED 3 xLA.
®aké Hastings Triplet 10x

Kupatvopevn moAwaon pe TANKTPo
evepyoroinong

Mnatapia ABlou 1300 mAh/6 Volts, 2CR5

Eyyunon . )
5 £€Tn yla Ta eEaptriparta kat tnv epyaocia.

Mrropeite va Bpeite Tov apiBud oeipdg
E Kal TQ OTOIXEID TNG £TAIpiag Yo OTO
= OlOUEPIOUA TNG UTTATAPIOG.

Istruzioni

ITALIANO

Microscopio Tascabile ad Epiluminescenza DermLite DL1oo

ATTENZIONE:

il futuro.
ATTENZIONE:

su ordine di un medico.
ATTENZIONE:

Introduzione

Il DermLite & un microscopio tascabile ad
epiluminescenza (PELM) progettato per
visualizzare le lesioni della pelle in modo chiaro
e con alto ingrandimento.

La tecnologia di illuminazione del LED bianco
unita a lenti Triplet Hastings 10x garantisce un
microscopio per la pelle ideale. La luce a giorno
del LED & polarizzata in modo lineare, ed una
seconda lente polarizzante é allineata per
cancellare la luce riflessa dalla pelle. Per riflettere
la pelle, sono usate lenti a tre elementi di alta
qualita con un ingrandimento 10x, una correzione
ottimale del colore e ed una ridotta distorsione
dell’immagine.

Istruzioni per l'uso (Fig. 1-2)

ATTENZIONE: Non guardare direttamente la luce
del LED luminoso. I pazienti devono chiudere gli
occhi durante gli esami al viso.

Mettere il Pro DP-R DermLite in modo che i LED
siano rivolti nella direzione della lesione da
esaminare. Posizionare il DermLite a circa 1/2"
(~12mm) dalla pelle (Fig. 1) Se necessario, usare
le dita per mantenere la distanza ottimale.
Premere Uinterruttore (Fig. 2) sul lato dell’unita
per attivare i LED. Se si usa la mano destra,
utilizzare il pollice per azionare Uinterruttore e
mantenerlo abbassato fino a che si ha bisogno
di luce. Se si usa la mano sinistra, utilizzare

il dito indice per azionare l'interruttore.

Guardare attraverso le lenti con gli occhi
posizionati a 1/2"( ~12mm) fino a 1" (~25mm)
al di sopra del DermlLite (Fig. 1). Avvicinare o
allontanare il DermLite dalla lesione per ottenere
il fuoco desiderato sull’immagine.

Sostituzione della batteria (3)

La batteria al litio a lunga durata da 6V garantisce
fino a 8 ore di funzionamento continuo, o energia
sufficiente ad esaminare circa 1200 lesioni
impiegando 30 secondi per ogni esame.

Per cambiare la batteria (Fig. 3), premere il
coperchio ai lati e rimuoverlo insieme alla batteria.
Inserire una batteria nuova dello stesso tipo con
i contatti rivolti in avanti. Riposizionare il coperchio
della batteria assicurandolo sul dispositivo.

Il DermLite usa una batteria al litio 2CR5, che
pud essere acquistata presso i negozi di macchine
fotografiche ed altri dettaglianti. Si possono
acquistare le batterie anche dalla 3Gen a prezzi
convenienti (vedere il modulo d’ordine allegato).

Ricerca ed eliminazione dei guasti

Visitare il nostro sito web (www.DermLite.com)
per le informazioni riguardanti i guasti piti comuni.
Se & necessario restituire il DermLite alla 3Gen
per assistenza, telefonare alla 3Gen prima di
restituire il dispositivo e sara assegnato un Return
Merchandise Number (RMA, Numero di
Restituzione Merce).

prima di usare DermLite, leggere queste istruzioni e conservarle in un luogo sicuro per
la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo da parte di o

il DermLite & progettato solo per esami esterni.

Luce non presente

Sostituire la batteria con una batteria nuova, mai
usata e provare ancora. Se la condizione persiste,
inviare unita alla 3Gen per la valutazione e/o la
riparazione.

Luce insufficiente

Sostituire la batteria con una batteria nuova (ci
vogliono circa 30 minuti di funzionamento della
batteria prima che lunita non funzioni).

Luce tremolante

Rimuovere la batteria e controllare se nei contatti
metallici & presente sporco o polvere. Eliminare la
polvere e reinserire la batteria. Se sono presenti
segni di corrosione, scaricare la batteria e sostituirla
con una nuova batteria. Se la luce & ancora
tremolante, restituire il DermLite alla 3Gen per la
valutazione e/o la riparazione.

Il LED non funziona

| LED usati nel DermLite sono progettati per
durare oltre 100.000 ore. Se qualcuno degli otto
LED non funziona, restituire il DermLite alla 3Gen
per la riparazione.

Cura e manutenzione

Il DermLite & progettato per garantire un
funzionamento privo di problemi. Non ci sono
adattamenti da fare né & necessario eseguire alcun
tipo di assistenza speciale. Non tentare mai di
aprire il dispositivo per alcuna ragione.

Pulizia e sterilizzazione

Il corpo del DermLite pud essere pulito o disinfettato
utilizzando alcool isopropilico (vol.70%) Non
usare alcool o disinfettanti nella aree ottiche
dell’unita. Non usare materiali abrasivi su

alcuna parte dello strumento né immergere il
dispositivo in liquidi. Non sterilizzare in autoclave.

Pulizia delle lenti e deipolarizzatori

Le lenti e i filtri di polarizzazione devono essere
trattati come attrezzature fotografiche di alta qualita
e devono essere puliti con dispositivi standard per
la pulizia delle lenti e protetti da prodotti chimici
dannosi.

Specifiche

Il DermLite garantisce un sistema di microscopio
ottico progettato per ottenere una chiarezza ottimale
visione non abbagliante | componenti DermLite
includono:

e Otto LED bianchi da 3mm

e Lenti Triplet Hastings 10x

e Lenti lineari di polarizzazione incrociata
 Batteria al litio 2CR5, 1300mAh/6 Volt

Garanzia
5 anni per parti e lavorazione

Simbolo Spiegazione

REF Numero del modello
SN Numero seriale

Non smaltire insieme ai rifiuti urbani non
== differenziati

Attenzione, consultare la documentazione allegata

Produttore
Rappresentante CE (solo UE)

M. Devices Group,
Marlborough House, Riding Street,
Southport, PR8 1EW, UK.

Tel: +44 1704 544 944 Fax: +44 1704 544 050

Instructies

Dermlite DL1oo

NEDERLANDS

Epiluminescentie Microscopisch Instrument in Zakformaat

LET OP: Lees deze instructies voorafgaand aan het gebruik van de DermLite en bewaar ze op
een veilige plaats voor toekomstige raadpleging.

LET OP: Ingevolge federale wetgeving in de Verenigde Staten mag dit apparaat uitsluitend door
of in opdracht van een arts worden verkocht.

LET OP: De DermlLite is uitsluitend bestemd voor uitwendig onderzoek.

Inleiding informatie over het oplossen van problemen.

De DermlLite is een epiluminescentie
microscopisch instrument in zakformaat (PELM)
bedoeld voor het beoordelen van huidlaesies
met een hoge vergroting en helderheid.

Wit LED licht technologie in combinatie met een
10x Hastings Triplet lens zorgt voor de ideale
huidmicroscopie. Het LED daglicht type licht is
lineair gepolariseerd en een tweede
polarisatielens is zodanig geplaatst dat deze het
gereflecteerde licht vanaf de huid wegneemt. Een
lens bestaande uit drie delen van een hoge
kwaliteit en met een 10x vergroting, een
uitstekende kleurcorrectie en verminderde
beeldvervorming wordt gebruikt voor het in beeld
brengen van de huid.

Gebruiksaanwijzingen (Fig. 1-2)

LET OP: Kijk niet rechtstreeks in het heldere LED
licht. Tijdens onderzoek van het gelaat moet de
patiént de ogen gesloten houden.

Plaats de DermLite zodanig dat de LEDs gericht
zijn op de te onderzoeken laesie. Houd de
DermlLite ongeveer 12mm (~1/2") vanaf de huid
(Fig. 1). Indien noodzakelijk kunt u de optimale
ruimte met behulp van uw vingers bepalen.

Druk op de aan/uit-schakelaar (Fig. 2) aan de
zijkant van de unit om de LEDs in te schakelen.
Als u rechtshandig bent, gebruik dan uw duim
om de schakelaar in te drukken en houd deze
ingedrukt zolang u licht nodig heeft. Als u
linkshandig bent, gebruik dan uw wijsvinger om
de aan/uit-schakelaar in te drukken.

Als u door de lens kijkt houd dan uw oog ongeveer
12 mm (~1/2") tot 25mm (~1") boven de DermLite
(Fig. 1). Beweeg de DermlLite dichter naar of
verder af van de laesie om de gewenste
beeldfocus te verkrijgen.

De batterij vervangen (3)

De long-life 6V Lithium batterij levert een
ononderbroken werkingsduur van 8 uur of kan
ongeveer 1200 laesies in beeld brengen met 30
seconden per onderzoek.

Druk om de batterij te verwisselen (Fig. 3) op
beide zijkanten van het batterijklepje en verwijder
het klepje en de batterij. Plaats een nieuwe
batterij van het zelfde type terug waarbij de
contactpunten naar voren gericht zijn. Plaats het
batterijklepje zorgvuldig terug op het apparaat.

De DermlLite gebruikt een 2CR5 Lithium Batterij,
die verkrijgbaar is bij winkels voor filmapparatuur
en andere leveranciers. De batterijen zijn ook
verkrijgbaar bij 3Gen tegen lage prijzen (zie de
bijgesloten bestelkaart).

Problemen oplossen

Raadpleeg onze website voor de meest recente

Symbool Verklaring
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Als het noodzakelijk is de DermlLite terug te sturen
naar 3Gen voor onderhoud, neem dan contact op
met 3Gen voordat u het instrument terugstuurt. U
krijgt dan een uniek Return Merchandise Number
(RMA) [retournummer goederen] toegewezen.

Geen licht

Vervang de batterij door een nieuwe, niet-gebruikte
batterij en controleer nogmaals. Als het probleem
zich blijft voordoen, stuur dan de unit naar 3Gen
voor onderzoek en/of reparatie.

Zwak licht

Vervang de batterij door een nieuwe (de batterij
kan nog ongeveer 30 minuten functioneren voordat
de unit niet meer functioneert.)

Licht flikkert

Verwijder de batterij en controleer of de metalen
contactpunten vuil of stof bevatten. Veeg eventueel
stof weg en plaats de batterij terug. Bij tekenen
van corrosie moet de batterij weggegooid worden
en door een nieuwe batterij vervangen worden. Als
het probleem van flikkeren zich blijft voordoen,
stuur de DermlLite terug naar 3Gen voor onderzoek
en/of reparatie.

LED weigert

De LEDs die worden gebruikt in de DermlLite zijn
bedoeld om meer dan 100.000 uur te functioneren.
Als een van de acht LEDs weigert, stuur dan de
DermlLite terug naar 3Gen voor reparatie.

Verzorging en onderhoud

De DermlLite is ontworpen voor probleemloos
functioneren. Er hoeven geen aanpassingen
uitgevoerd te worden en er hoeft geen speciaal
onderhoud plaats te vinden. Open het apparaat
niet, ongeacht het probleem.

Reiniging en sterilisatie

De DermlLite body kan worden gereinigd of
gedesinfecteerd door te poetsen met
isopropylalcohol (70% vol.). Gebruik geen alcohol
of desinfecterende middelen voor de optische
onderdelen van de unit. Gebruik geen schurende
materialen op onderdelen van de apparatuur en
dompel het instrument niet onder in vloeistof.
Steriliseer het niet in een autoclaaf.

Reiniging van de lens en de polarisatoren
De lens en de polarisatiefilters moeten worden
behandeld als fotografische instrumenten van hoge
kwaliteit en moeten worden gereinigd met standaard
reinigingsmiddelen voor lenzen. Ze moeten ook
worden beschermd tegen schadelijke chemicalién.

Specificaties

De DermlLite heeft een optisch microscopisch
systeem dat is ontworpen voor een schitteringvrij
beeld van uitmuntende helderheid. De DermLite
onderdelen zijn:

o Acht witte 3mm LEDs

* 10x Hastings Triplet Lens

o Lineair gekruiste polarisatielenzen

e 1300mAh/6 Volt, 2CR5 Lithium Batterij

Garantie
5 jaar op onderdelen en arbeidskosten

X Niet afvoeren als ongesorteerd stedelijk afval

Instrucoes

DermlLite DL1o0o

PORTUGUES

Dispositivo Microscépico De Bolso Com Epiluminescéncia

CUIDADO: Antes de utilizar o DermlLite, leia estas instrucdes e conserve-as num local seguro para
futura referéncia.

CUIDADO: A Lei Federal dos Estados Unidos da América limita este dispositivo para venda exclusiva
a médicos ou por ordem destes.

CUIDADO: O DermlLite destina-se apenas a exames externos.

Introducao Sem Luz

O DermLite é um dispositivo microscopico de
bolso com epiluminescéncia (PELM) que se
destina a visualizar lesdes cutaneas com elevada
ampliagdo e clareza.

A tecnologia de iluminagao branca LED,
combinada com uma lente 10x Hastings Triplet,
torna-o no microscépio ideal para a pele. A
iluminagdo LED de tipo luz diurna é linearmente
polarizada e uma segunda lente de polarizagao
é alinhada para cancelar a luz reflectida a partir
da pele. Uma lente de elevada qualidade e de
trés elementos, com ampliacao 10x, excelente
correccao de cor e reduzida distor¢ao de imagem
é utilizada para reflectir a pele.

Instrugdes de Utilizagdo (Fig. 1-2)

CUIDADO: Nao olhe directamente para a Luz LED
brilhante. Os pacientes devem fechar os olhos
durante os exames faciais.

Segure no DermlLite de modo a que os LEDs
fiqguem apontados na direc¢ao da lesdo a
examinar. Coloque o DermLite a aproximadamente
1/2" (~12mm) da pele (Fig. 1). Se necessario,
use os seus dedos para manter o espacamento
ideal. Prima o interruptor Power (Fig. 2) do lado
da unidade para activar os LEDs. Se for destro,
use o seu polegar para activar o botdo e
mantenha-o enquanto desejar luz. Se for canhoto,
use o seu indicador para activar o botdo Power.

Olhe através da lente com o seu olho colocado
de 1/2"(~12mm) a 1" (~25mm) acima do
DermlLite (Fig. 1). Mova o DermLite para mais
perto ou mais afastado da les@o para obter a
focalizagdao desejada da imagem.

Substituir a Pilha (3)

A pilha de longa duracgao 6V de Litio fornece até
8 horas de funcionamento continuo ou energia
suficiente para visualizar aproximadamente 1200
lesdes a 30 segundos por exame.

Para trocar a pilha (Fig. 3), comprima a tampa
pelos lados e retire-a, bem como a pilha. Insira
uma pilha nova do mesmo tipo com os contactos
voltados para a frente. Volte a instalar com firmeza
a tampa no dispositivo.

O DermLite usa uma Pilha de Litio 2CR5, que
pode ser adquirida em lojas de fotografia e
noutros retalhistas. Pode, ainda, adquirir as pilhas
a 3Gen a precos baixos (ver cartao de encomenda
em anexo).

Resolugdo de Problemas

Por favor, visite 0 nosso site (www.DermLite.com)
para consultar as informagdes mais actualizadas
de resolucao de problemas.

Se necessitar de devolver o DermLite a 3Gen
para reparacao, por favor contacte a 3Gen antes
de devolver o dispositivo, e ser-lhe-a emitido um
Namero (nico de Devolucdo de Mercadoria (RMA).

Troque a pilha usada por uma pilha nova e verifique
novamente. Se o problema persistir, envie a unidade
para a 3Gen para avaliagdo e/ou reparacdo.

lluminagao fraca

Troque a pilha usada por uma pilha nova (tem
aproximadamente 30 minutos de tempo de bateria
até a unidade deixar de funcionar.)

A Luz Treme

Retire a pilha e verifique a existéncia de sujidade
ou p6 nos respectivos contactos de metal. Limpe
qualquer poeira e volte a inserir a pilha. Se existirem
sinais de corrosao, retire a pilha e troque-a por
uma nova. Se a luz ainda tremer, devolva o DermLite
a 3Gen para avalia¢do e/ou reparagao.

O LED Falha

Os LEDs utilizados no DermLite sdo concebidos
para durarem mais de 100 0oo horas. Se algum
dos oito LEDs falhar, devolva o produto a 3Gen
para reparagao.

Cuidados e Manutencao

0 DermlLite foi concebido para um funcionamento
sem problemas. Nao sdo necessarios ajustamentos,
nem qualquer manutencdo especial. Nunca tente
abrir o dispositivo por qualquer motivo.

Limpeza e Esterilizagao

0 corpo do DermlLite pode ser limpo ou
desinfectado, esfregando com alcool isopropilo
(70% vol.). Nao use alcool ou desinfectantes nas
areas Opticas da unidade. Nao use material abrasivo
em qualquer parte do equipamento, nem imirja o
dispositivo em liquidos. Nao use autoclave.

Limpar as Lentes e os Polarizadores

As lentes e os filtros polarizadores devem ser
tratados como equipamento fotografico de elevada
qualidade, devem ser limpos com um equipamento
de limpeza de lentes padrdo e protegidos de
produtos quimicos perigosos.

Especificacdes

O DermlLite caracteriza-se por um sistema
microscépico 6ptico, concebido para uma clareza
excepcional e uma visdao sem ofusacamento. Os
componentes do DermLite incluem:

 QOito LEDs brancos de 3mm

* 10x Lentes Hastings Triplet

e Lentes Lineares de Polarizagdo Cruzada

¢ 1300mAh/6 Volts, 2CR5 Pilha de Litio

Garantia
5 anos para pecas e assisténcia.

Simbolo Explicagao

Ndmero do Modelo
Namero de Série

Fabricante
Representante CE (apenas na UE)

M. Devices Group,
Marlborough House, Riding Street,
Southport, PR8 1EW, UK.

Atencdo, consultar o documento anexo

Nao descartar como residuos municipais nao

= Seleccionados.

Tel: +44 1704 544 944 Fax: +44 1704 544 050

Kayttoohjeet

Taskukokoinen Epiluminenssimikroskopialaite DermLite DL1oo

Lue ohjeet huolellisesti ennen DermLiten kaytt6d ja pida ne turvallisessa paikassa

Tamén laitteen saa myydd vain laékari tai lddkarin maarayksestd (Yhdysvallat).

HUOMAUTUS:
mydhempda tarvetta varten.
HUOMAUTUS:
HUOMAUTUS: DermLite on suunniteltu vain ulkoisiin tutkimuksiin.
Johdanto

DermlLite on taskukokoinen
epiluminenssimikroskopialaite (PELM), jonka
avulla ihon leesioita voidaan suurentaa ja
tarkastella tehokkaasti. Valkoiset LED-valot ja
10x Hastings-kolmoislinssit takaavat ihon
ihanteelliset mikroskopiatutkimukset.
Pdivanvalotyyppinen LED-valo on lineaarisesti
polarisoitua. Toista polarisaatiolinssia voidaan
kohdistaa siten, etta valon heijastuminen ihosta
estyy. lhon kuvantamiseen kdytetdan laadukasta,
kolmen elementin linssié (10x suurennus), jossa
on erinomainen varikorjaus ja minimaalinen
kuvavaaristyma.

Kéyttoohjeet (kuvat 1-2)

HUOMAUTUS: Al katso suoraan kirkkaaseen
LED-valoon. Potilaiden on suljettava silmansa
kasvotutkimusten ajaksi.

Pitele DermLitea siten, LED-valot on suunnattu
tutkittavan leesion suuntaan. Aseta DermlLite
noin 1/2 tuuman (~12 mm) etdisyydelle ihosta
(kuva 1). Pid4 véli tarvittaessa oikeana kayttamalla
sormiasi. LED-valot aktivoidaan virtapainikkeella
(kuva 2), joka on laitteen sivussa. Jos olet
oikeakatinen, aktivoi painike peukalolla. Pida
painiketta painettuna niin kauan kuin tarvitset
valoa. Jos olet vasenkdtinen, aktivoi virtapainike
etusormella.

Katso linssin lpi siten, ettd silmdsi on 1/2"(~12
mm) - 1" (~25 mm) DermLiten yldpuolella (kuva
1). Siirrd DermLitea ldhemmaksi leesiota tai
kauemmaksi leesiosta siten, ettd saat kuvaan
haluamasi fokuksen.

Akun vaihtaminen (3)

virtaa jopa 8 tunnin yhtajaksmsta kayttoa varten.
Virta riittdd noin 1200 leesion kuvantamiseen,
kun yhteen tutkimukseen kdytetddn 30 sekuntia.
Vaihda akku (kuva 3) puristamalla akun kantta
sivuilta ja irrottamalla se. Asenna saman tyyppinen
uusi akku, jonka kontaktit ovat ylospdin. Asenna
akkukansi kunnolla takaisin laitteeseen.

DermlLitessa kdytetdan 2CRs-litiumakkua, jollaisen
voi ostaa kamerakaupasta tai muusta alan
liikkeestd. Voit ostaa akkuja myds suoraan
3Geniltd erittdin edullisesti (katso oheinen
tilauskortti).

Vianmaaritys

Tutustu uusimpiin vianmddritysohjeisiin Web-
osoitteessamme (www.DermLite.com).

Jos sinun on palautettava DermLite huollettavaksi
3Genille, soita 3Genille ennen kuin palautat
laitteen. Tassa yhteydessa sinulle myonnetddn
yksildivéd palautusnumero (Return Merchandise
Number, RMA).

Ei valoa

Vaihda tyhjan akun tilalle uusi, tayteen ladattu
akku ja tarkista tilanne sitten uudelleen. Jos
tilanne jatkuu, ldhetd laite 3Genille arvioitavaksi

ja/tai korjattavaksi.

Huono valaistus
Vaihda tilalle uusi akku (akun virta riittdd vield noin
30 minuutin ajan.)

Valo vilkkuu

Irrota akku ja tarkista sen metallikontaktit lian tai
pélyn varalta. Pyyhi poly pois ja asenna akku
takaisin. Jos akussa on merkkeja syopymisestd,
havitd akku ja vaihda se uuteen. Jos vilkkumista
esiintyy edelleen, palauta DemLite 3Genille
arviointia ja/tai korjausta varten.

LED-valo pettaa

DermlLitessa kdytettdavat valot on suunniteltu
kestamaddn yli 100 ooo tuntia. Jos jokin kahdeksasta
LED-valosta pettdd, palauta DermLite 3Genille
korjattavaksi.

Hoito ja huolto

DermlLite on suunniteltu toimimaan ongelmitta.
Tuotetta ei tarvitse sdatdd tai huoltaa. Ald koskaan
yritd avata laitetta mistddn syysta.

Puhdistaminen ja sterilointi

DermLiten runko voidaan puhdistaa tai desinfioida
pyyhkimdlld se isopropyylialkoholilla (70 til-%).
Ala kayta alkoholia tai desinfiointiaineita laitteen
optisilla alueilla. Ald kayta hankaavaa materiaalia
laitteen missddn osassa tai upota laitetta
nesteeseen. Ald steriloi autoklaavissa.

Linssin ja polarisaatiosuodattimien puhdistaminen
Linssid ja polarointisuodattimia on kohdeltava
laadukkaina valokuvauslaitteina. Ne on
puhdistettava normaalilla linssinpuhdistusvalineilla
ja suojattava haitallisilta kemikaaleilta.

Tekniset tiedot

DermlLitessa kaytetaan optlsta
mikroskooppijérj
takaamaan darimmaisen selked ja heijastamaton
kuva. DermLiten komponentteihin kuuluvat:

o Kahdeksan 3 mm:n valkoista LED-valoa

 10x Hastings-kolmoislinssi

* Muutettavan lineaarisen polarisaation linssit

¢ i300mAh/6 volttia, 2CR5-litiumakku

Takuu
5 vuotta osille ja valmistukselle.

Anvisningar

SVENSKA

DermLite DL1oo Fickinstrument for Epiluminescent Mikroskopi

FORSIKTIGT:

. framtida referens.
FORSIKTIGT:

. ordineras av en ldkare.
FORSIKTIGT:
Inledning

DermlLite &r ett fickinstrument for epiluminescent
mikroskopi (PELM) som framtagits for att titta
pa hudskador med stor férstoring och klarhet.
Vit LED-belysningsteknologi kombinerad med en
iox Hastings Triplet-lins sorjer for idealisk
hudmikroskopi. LED-ljuset av dagsljustyp &r linjart
polariserat, och en andra polariserande lins
bringas i linje for att eliminera det reflekterade
ljuset fran huden. En hogkvalitetslins med tre
element med iox-forstoring, utmadrkt
fargkorrektion, och reducerad bildférvrangning
anvands for att avbilda huden.

Bruksanvisningar (Fig. 1-2)

FORSIKTIGT: Titta aldrig direkt in det ljusa
lysdiodsljuset. Patienter maste stinga dgonen
under ansiktsundersékningar.

Hall DermLite Pro sa att lysdioderna riktas i
samma riktning som skadan som skall
undersikas. Stall DermLite ca ~12mm (1/2") fran
huden (Fig. 1). Vid behov, anvand dina fingrar for
att behalla optimalt avstand. Tryck strémknappen
(Fig. 2) pa sidan av enheten for att aktivera
lysdioderna. Om du ar hogerhant, anvand tummen
for att aktivera knappen och hall ned denna sa
lange som ljus behévs. Om du &r vansterhant,
anvand pekfingret for att aktivera stromknappen.

Titta genom linsen med ditt 6ga placerat ~12mm
() till 25mm (1”) ovanfor DermlLite (Fig. 1).
Flytta DermLite ndrmare eller langre bort fran
skadan for att erhalla den &nskade
bildfokuseringen.

Att ersitta batteriet (3)

Det kraftiga litiumbatteriet pa 6V levererar upp
till 8 timmar av kontinuerlig drift, eller tillrackligt
med energi for att kunna avbilda ca 1200 skador
dér varje undersékning pagar i 30 sekunder.
For att byta batteriet (Fig. 3), tryck batterikdpan
pa sidorna och avldgsna den och batteriet. Satt
dit ett nytt batteri av samma typ med kontakterna
vanda framat. Lagg tillbaka batterikapan sa att
den sitter ordentligt pa enheten.

DermLite anvander ett 2CR5 litiumbatteri som
kan inképas fran kamerabutiker och andra
detaljhandlare. Du kan dven kdpa batterier fran
3Gen till lag kostnad (se bifogat bestéllningskort).

Felhantering

Var god och kontrollera var webbplats
(www.DermLite.com) fér den mest aktuella
informationen om felhantering.

Om du behover atersanda DermlLite till 3Gen for
service, kontakta 3Gen innan Du atersidnder
enheten, varpa ett unikt RMA-nummer (nummer
for atersant gods) sénds till dig.

Inget ljus
Ersdtt batteriet med ett nytt, oanvant batteri och

Innan du anvander DermlLite, lds dessa anvisningar och bevara dem pa saker plats for
Enligt Forenta Staternas federala lagstiftning far denna anordning endast séljas eller

DermlLite har framtagits endast for externa examinationer.

kontrollera pa nytt. Om detta problem bestar, sand
enheten till 3Gen for bedémning och/eller
reparation.

Svag belysning

Ersdtt batteriet med ett nytt batteri (det finns ca
30 minuters batteriliv kvar innan enheten slutar
fungera).

Ljuset flimrar

Ta bort batteriet och kontrollera metallkontakterna
for smuts eller damm. Torka bort damm och ldgg
tillbaka batteriet. Om det finns tecken pa korrosion,
kasta batteriet och ersdtt med ett nytt. Om du
fortfarande upplever att ljuset flimrar, ladda upp
batteriet eller kontakta 3Gen fér bedomning
och/eller reparation.

Defekta lysdioder

Lysdioderna som anvédnds i DermLite dr utformade
for att vara i over 100 0oo timmar. Om nagra av de
atta lysdioderna dr defekta, kontakta 3Gen for
reparation.

Skétsel och underhall

DermlLite dr konstruerad for att ge problemfri drift.
Det finns inga justeringar som skall goras och ingen
special service atgédrder krdvs. Under inga
omstédndigheter bor du férséka 6ppna enheten.

Rengoring och sterilisering

Haljet till DermLite kan rengoras eller desinfekteras
genom att torka av den med isopropylalkohol (70%
vol.). Anvénd inte alkohol eller desinfektionsmedel
i enhetens optiska omraden. Utrustningen far inte
utsattas for slipmaterial och far ej sénkas i vétska.
Far ej autoklaveras.

Rengdring av linsen och polarisatorerna

Linsen och polariseringsfiltren bor behandlas som
hogkvalitets fotografiutrustning och bor rengéras
med standard linsrengoringsutrustning och skyddas
fran skadliga kemikalier.

Specifikationer

DermLite bjuder pa ett optikmikroskopsystem som
framtagits for utomordentlig klarhet och enastaende
sikt. Komponenter fér DermlLite inkluderar:
o Atta 3mm vita lysdioder

® En iox Hastings Triplet-lins

e Linjdra korspolariseringslinser

e Ett i30 ohm Ah/6 Volt, 2CR5 litiumbatteri

Garanti
5 ar for delar och arbete

Symboli  Selitys
REF Mallinumero

Sarjanumero

Valmistaja
Rep EU-edustaja (vain EU:ssa)

Hs_wg
]

M. Devices Group,
Marlborough House, Riding Street,
Southport, PR8 1EW, UK.

E Ei saa havittda kaatopaikkajatteen mukana

Huomio: Tutustu mukana tulevaan kirjalliseen aineistoon.

Tel: +44 1704 544 944 Fax: +44 1704 544 050

Symbol  Forklaring
REF Modellnummer

Serienummer

Tillverkare
Rep EC-representant (Endast EU)

Hs_wg
El

M. Devices Group,
Marlborough House, Riding Street,
Southport, PR8 1EW, UK.

0BS! konsultera medfdljande dokument

E Far inte sldngas i osorterade hushallssopor!

Tel: +44 1704 544 944 Fax: +44 1704 544 050



